
CD4 和 BH-4AS 使用手册

一、安装

1. 打开软件，选择语言，并确定，等待准备环境。如下图所示：

2. 点击下一步，然后输入用户名和公司名称（都可按实际自身情况填写），如下图所示

3. 点击下一步，可以选全部和定制，全部就是默认路径安装，定制可以设置安装路径，然

后下一步下一步安装即可。如下图所示：





4. 最后安装完毕出现以下图标，从上至下，第一个图标是视频教程，第二个图标是 USB 连

接驱动，第三个图标为上位机软件。

二、使用说明

1.打开软件 BH-40P 软件，如下图所示，设备插入之后，自动识别设备端口。



2. 点击“打开”按钮，打开与设备连接，然后点击“读取数据”按钮，初始化参数信息。

如下图所示



3. 初始化完成之后，点击开始按钮，开始显示实时数据。

4. 然后点击上图中“开始采集”按钮，将实时数据显示到列表中。



5. 点击上图中的“打印”选项，然后选择导出实时数据，如下图所示：



6. 最后可以依次点击结束或者停止采集按钮，停止对数据采集。

7. 点击“清空报警记录”按钮，可以清空设备中报警记录

8. 点击“设备历史数据”按钮，可以获取设备中历史报警记录

9. 点击“Beep”按钮，可以设置设备是否静音，如下图所示中的 1.2.3：
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